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ref. 70084 Borrelia w krwi petnej w przypadku ukgszenia kleszcza

1 TEST \

Przed wykonaniem badania nalezy ~ LAB
doktadnie zapozna¢ sie z instrukcja ! Wyréb medyczny do samokontroli N HOME

UWAGI OGOLNE:

Kleszcze sg pajgczakami zamieszkujacymi na terenach umiarkowanych stref klimatycznych. Kleszcze sg nosicielami wielu
groznych patogenéw. Moga by¢ zainfekowane m.in. bakteriami z rodziny Borrelia, ktoére po ukaszeniu przez kleszcza w
reke, noge lub inng czgs$¢ ciata nie chroniong przez odziez moga wnikna¢ do organizmu cztowieka (ryzyko transmisji
wynosi 1-2%). W przebiegu boreliozy moze doj$¢ do zmian skérnych, zapalenia stawéw, a nawet powaznych zaburzen
neurologicznych. Europejskie szczepy Borrelia obejmujg B.afzelli, B.garinii, B.burgdoferi sensu stricto, B.spielmanii oraz
B.bavariensis, ktére sg znane jako patogenne. Gatunki B.valaisiana oraz B. lusitaniae sg potencjalnie patogenne. W ciggu
3 do 10 dni, a w rzadkich przypadkach do kilku tygodni, w obrebie ukaszenia moze pojawi¢ sie zaczerwienienie, zapalenie
oraz rumieri wedrujacy. Infekcji moze towarzyszy¢ goraczka i objawy grypopodobne. W przypadku zakazenia uktad
odpornosciowy reaguje uwalniajgc specyficzne przeciwciata przeciwko bakterii Borrelia. W pierwszej kolejnosci uktad
odpornosciowy wytwarza immunoglobuliny klasy IgM, ktére mozna wykry¢é w krwi chorego po 2 do 6 tygodniach od
ukgszenia. Choroba z Lyme rozwija si¢ w 3 etapach: W fazie | (2 do 4 tygodni), przeciwciata IgM pojawiajg sie tylko w 40
do 60% przypadkoéw. Podczas fazy Il (4 do 6 tygodni pdzniej), przeciwciata sg wykrywane w 70 do 90% przypadkow. W
ostatniej fazie Ill, przeciwciata sg na ogoét obecne i mogg zosta¢ wykryte. Uzycie testu TIK'ALERT® umozliwia wykrycie
przeciwciat klasy IgM, ktére pojawiaja sie jako pierwsze, a zatem wykrycie wczesnej infekcji bakterig Borrelia pomigedzy 2 a
6 tygodniem od przypuszczalnego ukaszenia kleszcza. W takim przypadku antybiotykoterapia wyeliminuje infekcje.
UWAGA! W przypadku wynikéw pozytywnych test przesiewowy nie wykrywa etapu choroby.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA:

Opakowanie zawiera materiaty niezbgdne do wykonania badania:
- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierajgca
1 ptytke testowa, 1 plastikowg pipete oraz 1 saszetke z pochtaniaczem wilgoci
Test powinien pozostac w szczelnie zamknietym opakowaniu do momentu uzycia.
Nie uzywaj saszetki z pochtaniaczem wilgoci.
- 1 butelka z zakraplaczem zawierajgca 1 ml diluentu (rozciericzalnika)
- 1 sterylny lancet (naktuwacz) do pobierania krwi
- 1 ulotka z instrukcjg uzytkowania

Plytka testowa Diluent 1 ml Lancet
niebieska
nakretka szara
NG nakretka
biata ochronna
dofek probkowy okno wyniku nakretka
Pipeta przycisk
wysuwajgcy

I = lancet

uchwyt

Dodatkowe, niezbedne materiaty (brak w zestawie): wacik oraz srodek do dezynfekc;ji!

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Test jest przeznaczony wytacznie do diagnostyki in vitro. Wytgcznie do uzytku zewnetrznego.
Nie potykac.

2. Przed wykonaniem testu zapoznaj sie z instrukcja uzytkowania.

Wynik testu jest wiarygodny tylko wéwczas, gdy instrukcja jest Scisle przestrzegana.
Postepuj zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi czasu odczytu wyniku oraz potrzebnej
do wykonania testu ilosci krwi oraz rozcienczalnika.

3. Przechowywac¢ w temperaturze od 4°C do 30°C. Nie zamrazac.

4. Nie stosowa¢ po uptywie terminu waznosci (termin podany na opakowaniu) oraz w przypadku,

gdy opakowanie testu jest uszkodzone.
2
g

6. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
7. Po uzyciu wszystkie elementy moga zosta¢ wyrzucone.

INSTRUKCJA WYKONANIA:

Procedura testowa zawsze rozpoczyna si¢ od dobrego przygotowania.
Umiesé zawartosé pudetka na czystej, suchej i ptaskiej powierzchni

5. TIK'ALERT® jest testem jednokrotnego uzytku.
(np. na stole), a nastepnie: E

A) Doktadnie umyj rece mydtem, optucz pod biezacg czystg wodg i ‘\ \\\
osusz. ¥
2-3 obroty

B) Rozerwij aluminiowg torebke wzdtuz krawedzi, a nastgpnie wyjmij
ptytke testowg oraz plastikowg pipete. Potéz je na ptaskiej powierzchni

w zasiegu reki. Wyrzu¢ saszetke z pochtaniaczem wilgoci. ’ &

C) Przygotuj naktuwacz. Przekre¢ szarg nakretke, az poczujesz, ze y

oddziela sie od nakluwacza - nie ciggnij ! | KLIK
Kontynuuj przekrecanie (2-3 obroty) B, zdejmij i wyrzu¢ nakretke. |E}
Nie dotykaj przycisku uwalniajacego ! l
D) Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dtoni i pomasuj 10-15 l
sekund w kierunku opuszka palca, aby zwigkszy¢ ukrwienie. >
- , \
E) Docisnij mocno naktuwacz do bocznej strony zdezynfekowanego
opuszka palca i naci$nij przycisk wysuwajacy lancet. n B
F) Koncowka naktuwacza schowa sie¢ automatycznie zapewniajgc
bezpieczeristwo po jego uzyciu. k‘\l
G) Delikatnie masuj naktuty opuszek palca, aby uzyskac krople krwi.B ‘ n
— ¥ ]
H) Nie uciskajac pipety, zbliz jej korncowke do kropli krwi. F
Krew migruje przez kapilare, az do linii wyznaczonej na pipecie. n )
Za pomocag masazu mozesz uzyskac kolejng krople krwi, jezeli linia na /
pipecie nie zostata osiggnigta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ /4
wciggania do pipety pecherzykdéw powietrza. ////

1) Przenie$ pobrang krew do dotka probkowego ptytki testowej poprzez
$cisniecie koncowki pipety.

J) Poczekaj 30-40 sekund, az cata krew znajdzie sie w dotku

=
probkowym. C ﬁ] )

K) Odkreé niebieska nakretke i dodaj 4 krople diluentu do dotka
prébkowego (w przerwach 2-3 sek. pomiedzy kazdg kroplg).
Trzymaj diluent pionowo.

L) Odczytaj wynik testu po uptywie 10 minut.
Nie interpretuj wyniku testu po uptywie 15 minut.

INTERPRETACJA WYNIKU:

Intensywnos$¢ zabarwienia linii nie ma wplywu na interpretacje wyniku testu.

T C - WYNIK NEGATYWNY
I Widoczna jest tylko jedna linia w obszarze kontrolnym (C).
Wynik oznacza, ze w probce krwi nie wykryto przeciwciat przeciwko

Wynik negatywny bakterii Borrelia.

T C
- WYNIK POZYTYWNY

I I Widoczne dwie zabarwione linie pojawiajgce sie w obszarze testowym (T)
oraz w obszarze kontrolnym (C). Intensywnos¢ linii obszaru testowego (T)

T C moze by¢ mniejsza niz intensywnos$é kontroli. Wynik pozytywny oznacza,
ze w krwi sg obecne przeciwciata IgM skierowane przeciw bakterii

I Borrelia. Wskazuje to na mozliwo$¢ rozwoju infekcji.
. Nalezy bezwzglednie skonsultowaé sie¢ z lekarzem.
Wynik pozytywny

T C
- WYNIK NIEWAZNY
Wynik testu uznajemy za niewazny, jezeli w okienku wyniku nie pojawi sie

T c zadna barwna linia lub pojawi sie tylko jedna linia w obszarze testowym

(T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C).
I W tym przypadku zaleca sie powtdrzenie badania z wykorzystaniem
nowego testu TIK'ALERT® oraz $wiezej probki krwi.

Wynik niewazny

PYTANIA | ODPOWIEDZI:

Jak dziata test TIK'ALERT®?

W wyniku zakazenia Borrelia przenoszong przez kleszcze uktad odpornosciowy w pierwszej kolejnosci tworzy
przeciwciata IgM. Przeciwciata krazg w krwi i fgczg sie z bakteriami. Antygeny Borrelia na pasku TIK'ALERT®
wykrywajg specyficznie przeciwciata i tworzg barwng linig pod oznaczeniem T. Linia kontrolna przechwytujgca
nadmiar odczynnika pojawia sie jako kolorowa linia pod oznaczeniem C. W przypadku pojawienia sie obu linii
podejrzewa sie obecnos¢ Borrelia.

Kiedy nalezy wykonac¢ test?

Test TIKKALERT® powinien by¢ wykonany w czasie od 2 do 6 tygodni po ukgszeniu przez kleszcza, lub gdy w
obrebie ukaszenia pojawi si¢ zaczerwienienie, zapalenie oraz rumieri wedrujacy. Koreluje to z pierwszg fazg
choroby, dla ktorej test TIK'ALERT® jest odpowiedni i dla ktorej czuto$¢ testu wynosi 53,8%. Kontaminacje
wystepujg tylko w 1 do 2% przypadkéw, ale obecno$¢ przeciwciat IgM wykrytych dzieki wynikowi pozytywnemu
wskazuje na zakazenie, ktére nalezy szybko leczy¢.

Czy wynik testu moze byé¢ nieprawidtowy?

Jezeli wszystkie wskazéwki uzytkowania testu sg skrupulatnie przestrzegane, wynik badania jest wiarygodny.
Nieprawidtowy wynik moze by¢ rezultatem uzycia testu, ktéry ulegt zawilgoceniu badz uzycia do badania
nieprawidtowej objetosci krwi. Dotgczona do zestawu pipeta pozwala na precyzyjne pobranie i dozowanie
wymaganej objetosci krwi.

Jak interpretowagé test, jezeli kolor i intensywnos¢ linii sg rozne?

Kolor i intensywno$¢ linii nie maja znaczenia dla interpretacji wyniku testu. Linie powinny by¢ jednorodne i wyraznie
widoczne. Test powinien by¢ uznany za pozytywny, bez wzgledu na intensywno$¢ zabarwienia linii testowej (T).

Co oznacza linia w obszarze kontrolnym (C)?

Pojawiajgca sie w obszarze kontrolnym linia oznacza prawidtowy przebieg badania oraz poprawne wykonanie testu.
Czy wynik testu odczytany po uptywie 15 min jest wiarygodny?

NIE. Wynik testu powinien by¢ odczytany po uptywie 10 minut od dodania diluentu. Wynik odczytany po uptywie 15
minut jest niewazny.

Co nalezy zrobié¢, gdy wynik testu jest pozytywny?

Jezeli wynik testu jest pozytywny oznacza to, ze w krwi sg obecne przeciwciata IgM skierowane przeciw bakterii
Borrelia. Stanowi to bezwzgledne wskazanie do konsultacji z lekarzem. Pozwoli to na podjecie skutecznej terapii i
zapobiegnie rozwojowi infekcji. W przypadku infekcji przebytej kilka lat wczesniej, wynik pozytywny moze byé
zwigzany u niektorych oséb z wystepowaniem przeciwciat przetrwatych. Pozytywny wynik mozna réwniez uzyskac u
pacjenta po skutecznej antybiotykoterapii.

Co nalezy zrobié¢, gdy wynik testu jest negatywny?

Jezeli wynik testu jest negatywny oznacza to, ze w krwi nie wykryto obecnoéci przeciwciat IgM skierowanych
przeciwko bakterii Borrelia. Jezeli ukaszenie kleszcza miato miejsce niedawno, a czas od potencjalnego zakazenia
wynosi mniej niz 2 tygodnie to mozliwe, ze Twoj organizm nie zdazyt jeszcze wytworzyé swoistych przeciwciat. W
tym wypadku zaleca sig, aby powtorzy¢ test TIKKALERT® po uptywie od 2 do 6 tygodni po ukaszeniu. Jezeli jednak
objawy towarzyszace takie jak wysypka, stan podgoraczkowy czy rumien nie ustgpig, zaleca sie konsultacje z
lekarzem. Uwaga: fatszywie ujemne wyniki mogg by¢ obserwowane w fazie | (przeciwciata wystepujg w 40 do 60%
przypadkoéw) lub w fazie Il (przeciwciata w 70 do 90% przypadkéw) rozwoju choroby. W przypadku negatywnego
wyniku zaleca si¢ wykonanie nowego testu od 2 do 6 tygodni p6zniej w celu sprawdzenia czy nie nastepuje wzrost
poziomu przeciwciat. Jesli podano profilaktycznie antybiotyk, przeciwciata nie sg wykrywalne lub nie moga by¢
wykryte.

Jaka jest doktadnosé testu TIK'ALERT®?

Test TIKALERT® jest doktadny, co potwierdza fakt, ze jest stosowany przez specjalistow (szpitale, laboratoria).
Raport oceny wykazuje ogélng zgodno$¢ w wysokosci powyzej 88,04% [81,88 - 92,5]* w odniesieniu do metody
referencyjnej. Pomimo wiarygodnosci testu fatszywie pozytywne i fatszywie negatywne wyniki sg mozliwe. Jest to
szczegoblnie wazne w przypadku pacjentdw seropozytywnych dla Cytomegalowirusa (CMV), gdzie obserwuje sig
fatszywie pozytywne wyniki testu TIK'ALERT®.

*95% przedziat ufnosci

Informacje na temat zakazen boreliozy i pokrewnych choréb:

1. La borréliose de Lyme. Haut Conseil Santé Publique. 28 mars 2014.

2. Zrodto internetowe - Borreliosis. Wikipedia.
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OPIS ZMIAN
Typ zmian:
- ND. Nie dotyczy (tworzenie)
- Zmiana techniczna Dodawanie, poprawianie i/lub usuwanie informacji zwigzanych z produktem
- Administracyjne Wdrozenie zmian nietechnicznych zauwazalnych dla uzytkownika koricowego

Typ zmian Opis zmian

Administracyjne - EC REP dla Owen Mumford

Uwaga: Drobne zmiany typograficzne, gramatyczne, ortograficzne i formatowania nie sg zgtaszane w szczegoétach zmian



